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Cislo protokolu 9250 Stranka Stranka 1z 2

Cislo vzorku 20230067 Datum vystaveni 3.3.2023

Datum piijmu 24.2.2023

Popis vzorku Sklenéné perlicky — smésny vzorek Zakaznik PRECIOSA - ORNELA
Datum provedeni zkousky  28.2.—-2.3.2023 Ing. Miroslav Holenda

Desna v Jizerskych horach

Souhrn vysledkii:

PoZadovany test® Parametr zaver

CSN EN 71-3 + Al &st 3 Migraéni test vyhovuje

4 viechny normy jsou v aktudlnim platném znéni
J p

Vyhodnoceni shody se specifikaci se Fidi témito pravidly:
VYHOVUJE — Naméfend hodnota vietné nejistoty méfeni je niZsi ne limitni hodnota.
NEVYHOVUJE — Naméfend hodnota véetné nejistoty méfeni je vy$§i nebo rovna limitni hodnoté.

Protokol schvalil: < sl Py 8

Jméno opravnéné osoby Pozice Podpis z  “Clog, =

Ing Martina Drahovzalova Vedouci laboratoie

Vysledky zkousek se v tomto protokolu tykaji pouze zkouSeného vzorku tak, jak byl pFijat.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratove reprodukovan jinak nez cely.

Nejistota méFeni je roz§iFend nejistota méFeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem roz$ireni k = 2.
Zkousky byly provddény v prostordch laboratore na vyse uvedené adrese.

Informace dodané zdkaznikem: oznaceni vzorku
F002 2023/01



Tabulky vysledki:

Parametr

Identifikace zkuSebni metody

Stranka 2 z 2
Protokol o zkousce €. 9250

migrace urditych prvki CSN EN 71-3+A1 &ast 3

SPP 016 (CSN EN 71-3+A1 &4st 3 pomoci ICP — OES, pokud je ve vzorku obsaZen
celkovy Cr ve vyS3i koncentraci neZ je limitni hodnota Cr¥! provadi se
analyza Cr V! metodou - UV/VIS spektroskopie)

Pristroje: ICP-OES
. Cislo vzorku Nejistota o
Polozka | Jednotka 20230067 méFeni Limit Zdvér
Al - mg/kg <100 - 70 000 VYHOVUJE
As mg/kg <10 - 47 VYHOVUJE
B mg/kg <100 - 15 000 VYHOVUJE
Ba mg/kg <100 - 18 750 VYHOVUJE
Cd mg/kg <10 - 17 VYHOVUJE
Co mg/kg <10 - 130 VYHOVUJE
Cr mg/kg <10 - 460 VYHOVUJE
Hg® mg/kg <10 - 60 VYHOVUJE
Cu mg/kg <100 - 7 700 VYHOVUJE
Mn mg/kg <100 - 15 000 VYHOVUJE
Ni mg/kg <100 - 930 VYHOVUJE
Pb mg/kg <10 - 23 VYHOVUJE
Sb mg/kg <100 - 560 VYHOVUJE
Se mg/kg <100 - 460 VYHOVUJE
Sn mg/kg <100 - 180 000 VYHOVUJE
Sr mg/kg <100 - 56 000 VYHOVUJE
Zn mg/kg <100 - 46 000 VYHOVUJE

BMimo rozsah akreditace
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